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Abstract 
Background and Aim:  NiTi instruments have a high risk of separation due to torsional or flexural fatigue (cyclic 

fatigue). Chemomechanical preparation and chemical disinfection causes the corrosion of endodontic instruments 

that may weaken the fracture resistance of the instruments. This study is to evaluate the two nickle-titanium 

systems’ (Neolix and X Pro Gold) resistance to fracture after immersion in sodium hypochlorite. 

Materials and methods: In this in vitro study, 32rotary files of Neolix file(Neolix,France) and X Pro Gold file 

(Easyinsmile,China),in size of 25 and 25 mm long were examined. The samples were divided into 2 groups of 

Neolix and X Pro Gold files(n=16). Then each group was divided into 2 subgroups: 2/5% sodium hypochlorite and 

normal saline based on the type of irrigation solution (n = 8). Cyclic fatigue test was performed with artificial 

canals in stainless steel blocks with a 60 ° angle of curvature and a radius of 5 mm.  The files used inside the 

artificial canals according to the manufacturer's instructions based on the torque (Neolix=1.5 N.cm and X Pro 

Gold=2.5 N.cm) and recommended speed (350 rpm), until they broke. Fracture time in seconds and number of 

cycles to failure (NCF) were calculated. The length of the broken piece was calculated in both files. Finally, the 

fractured surfaces of 2 samples from each group were randomly examined via scanning electron microscopy. SPSS 

software version 26 and two-way ANOVA test were used to analyze the data (p <0.05). 

Results: The average length of the broken piece was 4/95 mm in X Pro Gold file and 2/75 mm in Neolix file. 

Storing environment (p = 0.654) did not affect the number of cycles before fracture of the X Pro Gold and Neolix 

files,but file type (p<0.001) had an impact on it. 

Conclusion: The results of this study showed that storing environment did not affect the number of cycles before 

fracture of X Pro Gold and Neolix files but file type affected them.Neolix file(NCF hypo=1098,NCF saline=1088) 

had a better performance than X Pro Gold file(NCF hypo=509 ,NCF saline=474). 
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 خلاصِ:

 يي(ه٦َ ٙىٖز ثبلاTorsional loading)يهٕٚ يهٖشٍ بي( Cyclic fatigue)يؿَهٚ يهٖشٍ ُيثٝ ىِ NiTiيٞب ُيفب: ػبثقِ ٍ ّذؾ

ٙٛى وٝ ٕٔىٗ إز ٔمبٚٔز  هيا٘يٚى٘ش ياثِاٍٞب يىٌسٛا٘ي ثب٭ض هٍٛ ي( chemomechanicalٔ)يىئىب٘ يٕيٙ يٚ آٔبىٜ ٕبُ يىاٍ٘ي.١ي٭فٛ٘

-ىُي٘ يٍٚسبٍ يٞب ُيفب يثَ ٔمبٚٔز ؿَهٚ ٓيٕي زيذٛوَّيٞ ٙيٜياطَ ٙٛ يثب ٞيف ثٍَٕ ٦ٔبِٮٝ ٗيوٙي. ا فيٍا س٢ٮ ّٝيٕٚ يىٍ ثَاثَ ٙىٍٖ

 ا٘ؼبْ ٌَفز. Neolix  ٚX Pro Goldْٛيشب٘يس

 X Pro Gold٭يى Neolix (Neolix,France ٚ )16٭يى 16) ُيبف32 يٍٚبٞيآُٔب يسؼَث كيسلم ٗيىٍا  هَاد ٍ سٍؽ ّب:

(Easyinsmile,China) (25 ٔٓيٌَٜٚ سمٖ 2ثٝ  يٍٚسب25ٍ ِيٕب يٕشَيّي ( ٙي٘يn=16ٛٙ َّٕٛذٔ ثَإبٓ ٫ٛ٘ ٔل ٚ)ثٝ ٍٝٛر  ٙيٜي

 cyclic(.سٖز n;8ياْ غ٥ٛٝ ٍٚ ٙي٘ي)ىٍ َٞو مٝيىل 5ٚ ثٝ ٔير  ٓي% سم2.5ٖ ٓيٕي زيذٛوَّيٞ ٙيٜيٚ ٙٛ ٗيٌَٜٚ َ٘ٔبَ ٕبِ َيُ 2ثٝ  يسٞبىف

fatigue ٦ٔبثك ثبىٕشٍٛوبٍهب٘ٝ  ٞبُ يىٍػٝ  ا٘ؼبْ ٙي.فب 60 يا٘لٙب ٝيٚ ُاٚ ٕشَيّئ 5ثبٙٮب٫ وَٚ  ُيإشّٙٔ إش  ىٍثّٛن يثب وب٘بَ ٔٞٙٛ٭

وٝ  يٙي٘ي سب ُٔب٘ (إشفبىٜئٞٙٛ٭ .ٙيٜ،ىٍىاهُ)وب٘بَٝي(س350ٝٛ(َٕٚ٭ز)1.5Neolix ٚ ;X Pro Gold=2.5)Torqueٕبُ٘يٜ ثَإبٓ

ٔلبٕجٝ ٙي.ىٍ ا٘شٟب ٦ٕٛف  ُي(،ٔلبٕجٝ ٙي.٥َٛ ل٦ٮٝ ٙىٖشٝ ىٍ َٞ ىٚ فبNCFٚسٮياى ؿَه٘ سب ٙىٖز)   ٝيثٝ طب٘ يٙىٖشٙي.ُٔبٖ ٙىٖشٍ

 ٙي٘ي.  يثٍَٕ ياِىشَٚ٘ ىَٕٚىٛحيثب ٔ يٕ٘ٛ٘ٝ اُ َٞ ٌَٜٚ ثٝ ٍٝٛر سٞبىف 2ٙىٖشٝ سٮياى 

ثَ  ُي( أب ٫ٛ٘ فبp;654/0٘جٛى) ٌٌَاٍيسبطX Pro Gold  ٚNeolix يّٟبيلجُ اُ ٙىٖز فب ُيبثَ سٮياى ؿَه٘ ف يٍٟ٘ياٍ ٤ئل  :ّب ِتبـي

 (P>001/0.)ٌٌاٍ ثٛى َيسبط X Pro Gold ٚNeolixٔمبٚٔز ؿَهٚي فبيُ ٞبي ٍٚسبٍي 

ٚ ٔير ُٔبٖ لجُ اُ  ثَ سٮياى ؿَه٘ يٍٟ٘ياٍ ٤يٚ ٔل ُيٚ سمبثُ ٫ٛ٘ فب يٍٟ٘ياٍ ٤ي٦ٔبِٮٝ ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٔل ٗيا غي٘شب  :يگيش ًتيجِ

سبطيَ ٌٌاٍ ٕ٘ي ثبٙي ِٚي ٫ٛ٘ فبيُ   Neolix ُيٚ فب ٜٔٛطَ ثٛى ُي٫ٛ٘ فب يِٚ ٕ٘ي ثبٙي  ٌٌَاٍيسبطX Pro Gold ٚNeolixيّٟبيفب يٙىٖشٍ

 .اُ فبيُ ٭ّٕىَى ثٟشَي ىاٍى  Neolixٔٛطَ ثٛىٜ ٚ فبيُ 

 ٞيذٛوَّيز ٕييٓ، فبيُ ٍٚسبٍي،ٔمبٚٔز ثٝ ٙىٖز ؿَهٚي :ّبٍاطُ  كليذ

 
 

 

 هقذهِ:

 cyclic)هٖشٍي ىٍٜٚ اي  ٭ّز ثٝ ٍٚسبٍي ٞبي فبيُ ٙىٖشٗ

fatigue) ٍٞبي ىٍٔبٖ ٟٔٓ ؿبِٟٚبي اُ يىي ٍيٚٝ ٞبي وب٘بَ ى 

 ثٝ ٍا ٞب ىٍٔبٖ ايٗ ٘شبيغ ٔيشٛا٘ي وٝ  ثبٙي ٔي ىا٘شيىٔ ا٘يٚ

 ٙىٖشٍي ٭ّز سَيٗ اّٝي cyclic fatigue. ثيب٘ياُى ٔوب٥َٜ

 اٍُيبثي ثٙبثَايٗ. إز ٙيٜ ٭ٙٛاٖ ٍٚسبٍي ٞبي فبيُ ٔىب٘يىي

 cyclicثَاثَ  ىٍ (NiTi٘يىُ سيشب٘يْٛ) ٍٚسبٍي ٞبي فبيُ ٔمبٚٔز

fatigue ُسبطيَ ٔٛاٍى اُ . يىي(3-1)إز ثَهٍٛىاٍ ثبلايي إٞيز ا 

 ٔي (NaOClٕييٓ) َّيزٞيذٛو ٞب فبيُ ٙىٖز ىٍ ٔمبٚٔز ثَ ٌٌاٍ

 ٞيف ثبفشي،ثٝ ا٘للاَ ٚ ٔيىَٚثي ١ي فٮبِيز ٭ّز ثٝ NaOCl. ثبٙي

 ٔي إشفبىٜ وب٘بَ ٕبُي آٔبىٜ كيٗ ٍيٚٝ ىٍٔبٖ ىٍ ٭فٛ٘ي ١ي

 إز ٕٔىٗ وٝ ىاٍى هٍٛ٘يٌي اطَ فِّار ٍٚي ثَ ٔلَّٛ ايٗ.ٙٛى

 .هٛاٛ ثَ وب٘بَ ٕبُي آٔبىٜ َٔاكُ ٥ي ىٍ فبيّٟب ثب سٕبٓ كيٗ

 

Sereflican   َٔيِاٖ  2016ٚ ٕٞىبٍا٘٘ ىٍ ٕبMPV 

ٚNLR  ٍْ٘ٞٚا ىٍ ثيٕبٍا٘ي وٝ آفز ٍاػٮٝ ىاٙشٙي ٍٔٛى د

ىٍ ايٗ ثيٕبٍاٖ افِاي٘ ٔي   MPVلَاٍ ىاى٘ي ٚ ثيبٖ وَى٘ي وٝ 

  (15سفبٚر لبثُ ٔلاك٪ٝ اي ٘ياٍى.) NLRيبثي ِٚي 

ُهٓ ٞبي آفشي ىٍ ثٖيبٍي اُ افَاى ثب٭ض ٘بسٛا٘ي ىٍ وبٍٞبي 

ٌي ٔي ٙٛى ٚ كشي ٔي سٛا٘ي ٔٙؼَ ثٝ ثٛػٛى آٔيٖ ٍَُٜٚٔ ُ٘ي

 ثَ سَن ٔٛػت ىٍ٘شيؼٝإز   ٌٌاٙشٝ اطَ NiTi فبيّٟبي ٔىب٘يىي

 cyclic ثَاثَ ىٍ ٞب فبيُ ٔمبٚٔز وبٞ٘ آٖ دي ىٍ ٚ ٞب فبيُ ٍٚي

fatigue (5, 4, 2)ىٞي افِي٘ ٍا ٞب فبيُ ٙىٖشٍي ه٦َ ٚ ٌَىى. 

 ثَاثَ ىٍ NiTi ٍٚسبٍي ٞبي فبيُ سمٛيز ثَاي ػيييي ٞبي ٍٚٗ

 ايٗ ػّٕٝ اُ. إز ٙيٜ ٭ٙٛاٖ cyclic fatigue اُ ٘بٙي ٙىٖشٍي

 ٔىب٘يىي هٛاٛ اٝلاف ثَاي ػييي آِيبّٞبي اُ إشفبىٜ ٞب ٍٚٗ

فبيُ  Ni-Ti. يىي اُ ايٗ فبيُ ٞبي ػييي ٍٚسبٍي (6)ٔيجبٙي ٞب فبيُ

٘ئِٛيىٔ إز وٝ س٤ٕٛ فَآيٙي ٔبٙيٙىبٍي سوّيٝ 

(ٕبهشٝ Electrical Discharge Machining=EDM)اِىشَيىي

وٝ ثٝ آٖ لبثّيز ا٘ٮ٦بف ثبلاسَ ٚ ٔمبٚٔز ثٝ هٖشٍي ثيٚشَ ثب  ٙيٜ

.٦ٕق ٔم٬٦ ايٗ فبيُ (9-7, 4)ٚػٛى ٦ٕق ٕوز ٚ هٚٗ ٍا ٔي ىٞي

 (10, 7).ٖٔش٦يّي إز وٝ ثٝ آٖ اطَ ١يديـٚي ثبلايي ثوٚييٜ إز
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ٕٞـٙيٗ ثٝ ىِيُ سجٮيز اُ فَْ وب٘بَ كيٗ ىٍٔبٖ،ايٗ فبيُ ٞب .

اُ ايؼبى ِغ ٚ سَٖ٘ذٍٛر ػٌّٛيَي ٔيىٙٙي ٚ وٕشَ ٔٛػت 

.فبيُ ٞبي ػييي (11, 7)ب٘بَ ٔي ٙٛ٘يا٘لَاف اُ ُاٚيٝ اّٝي و

ثب سىٙيه آِيبّ كبف٪ٝ ىاٍ  X Pro Goldثب ٘بْ  Ni-Tiٍٚسبٍي 

 control)ٕبهشٝ ٙيٜ ا٘ي ٚ ػِٚ فبيُ ٞبي ىاٍاي كبف٪ٝ ٙىّي

memory)  ٖٝٞشٙي وٝ ٥جك ٦ٔبِٮبر ايٗ ٚيٌْي ٔٙؼَ ث

يٗ فبيُ ٞب بٚٔز ثٝ ٙىٖز اىٍٝيي ٔم 800-300افِاي٘ 

٥جك اى٭بي  (12)ٔٮِٕٛي ٔيٚٛى. Ni-Tiٖ٘جز ثٝ فبيُ ٞبي 

سب ٙىٖشٗ آٟ٘ب  cyclic fatigueَٙوز ٕبُ٘يٜ ايٗ فبيُ،ُٔبٖ 

طب٘يٝ إز ٚ ايٗ فبيُ ٞب ثَاي إشفبىٜ ىٍ وب٘بَ ٞبي  720سب 

بي ٕٔىٗ ٭بع ٍا كف٨ ت ٖٞشٙي ٚ سب ػا٘لٙبىاٍ ٔٙبٕ

ٔيىٙٙي.٥َاكي لبثُ ا٭شٕبى ٘ٛن ٕٚيّٝ،ٔب٬٘ ايؼبى ػبثٝ ػبيي ٚ 

 (13)( ىٍ ادىٔ ٔيٚٛى.ledgeِجٝ)

 ىٍ  cyclic fatigue ثٝ ٔمبٚٔز ٍٚي ثَ ثٍَٕي ٞيؾ سبوٖٙٛ

 ٕييٓ ٞيذٛوَّيز ىٍ ٕبُي ٍٚ غ٥ٛٝ اُ دٔ  ٞب فبيُ ايٗ

 ايٗ ىٍ ٙىٖز ثٝ ٔمبٚٔز ٔيِاٖ كبِيىٝ ىٍ.إز ٍَ٘فشٝ ٍٝٛر

 لَاٍ سبطيَ سلز ٍا ٍيٚٝ ٞبي ىٍٔبٖ سٛا٘ي ٔي ٍٚسبٍي فبيّٟبي

 ف١َيٝ ٞبي ايٗ سلميك ثٝ َٙف ُيَ ٔي ثبٙٙي: .ىٞي

ىٍ ٔلي٤  Neolix  ٚX Pro Goldسٮياى ؿَه٘ فبيُ ٞبي 

ٞيذٛوَّيز ٕييٓ ٚ َ٘ٔبَ ٕبِيٗ سب لجُ اُ ٙىٖشٍي ؿميٍ 

 إز.

ىٍ ٔلي٤  Neolix  ٚX Pro Goldُ ٞبي فبئير ُٔبٖ 

ٞيذٛوَّيز ٕييٓ ٚ َ٘ٔبَ ٕبِيٗ سب لجُ اُ ٙىٖشٍي ؿميٍ 

 إز.

٫ٛ٘ فبيُ ٚ ٔلي٤ ثَ سٮياى ؿَه٘ سب ٙىٖشٗ فبيُ،سبطيَ 

 ٔٮٙبىاٍي ىاٍى.

٫ٛ٘ فبيُ ٚ ٔلي٤ ثَ ٔير ُٔبٖ سب ٙىٖشٗ فبيُ،سبطيَ ٔٮٙبىاٍي 

 ىاٍى.

ٞيف اُ ايٗ  ، بلارٔم ىٍ ا٥لا٭بسي هلا ثٝ سٛػٝ ثب ثٙبثَايٗ

 فبيُ ٕيٖشٓ ىٚ ؿَهٚي ٙىٖز ثٝ ٔمبٚٔز ثٍَٕي سلميك

 ك٢ٍٛ ٙٛيٙيٜ ىٍ Neolix ٚX Pro Gold سيشب٘يْٛ-٘يىُ

 ى٘يا٘ذِٙىي ىا٘ٚىيٜ ا٘يٚىا٘شيىٔ ثو٘ ىٍ ٕييٓ ٞيذٛوَّيز

 .ثٛى 1399-1400 ٕبَ سَٟاٖ إلأي ٭ّْٛ دِٙىي آُاى

 ّب د ٍ سٍؽهَا

ثب وي اهلاق  آُٔبيٍٚبٞي سؼَثي سلميك وٝ ثٝ ٍٚٗ ايٗ ىٍ

238IR.IAU.DENTAL.REC.1399.  ٜٝبىٍٜ اُ ىا٘ٚىي

 16ا٘ؼبْ ٌَفز  ى٘يا٘ذِٙىي ىاٍ٘ٚبٜ ٭ّْٛ دِٙىي آُاى إلأي

 ٔوشّف ٕيٖشٓ ٫ٛ٘ ىٚ اُ 25 ٕبيِ ٔشَي ٔيّي 25 ٘ٛ فبيُ

 Neolix(Neolix,France) ٚ X Pro ٍٚسبٍي

Gold(Easyinsmile,China) (ٍفبيُ 32 ٔؼ٫ٕٛ ى )ثَاي 

ك٢ٍٛ ٙٛيٙيٜ  ىٍ وَٚىاٍ وب٘بَ ىٍ cyclic fatigue ثٍَٕي

 .CERKAMED, ul) ىٍٝي 5/2 ٕييٓ ٞيذٛوَّيز

Kwiatkowskiego 137-450 Stalowa Wola, Poland)  
 ُيَ ٞب فبيُ سٕبْ ٦ٔبِٮٝ، اُ لجُ .إشفبىٜ ٙي

 ثب(  Nikon,ZMZ1000,Japon)  إشَيٛٔيىَٕٚىٛح

 ٍٔٛفِّٛٛيه ٞبي ٘مٜ ٚ ىفَٔيشي اُِلب٧ 30× ثٌٍِٕٙبيي

 ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٚٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيَي ٔجشٙي ثَ ٞيف ثٛى. .ٙي٘ي ثٍَٕي

فبيُ اُ َٞوياْ اُ فبيُ ٞبي  16ٌَٜٚ) 2 ىٍ ٦ٔبِٮٝ ٍٔٛى

Neolix  ٚX Pro Gold)  ٜثٝ ٍٝٛر  ٌَٜٚ َٞ ٚ سمٖيٓ ٙي

 ٭يى فبيُ 16اَٚ،  ٌَٜٚ:ٙي سمٖيٓ ٌَٜٚ ُيَ 2 سٞبىفي ٕبىٜ ثٝ

 ٭يى فبيُ 8 ،وٝ ٙبُٔ ٕييٓ ٞيذٛوَّيز ٙٛيٙيٜ ك٢ٍٛ ىٍ

Neolix ٚ 8 ُ٭يى فبي X Pro Gold ٭يى 16ىْٚ،  ٌَٜٚ.ثٛى٘ي 

٭يى Neolix ٚ 8فبيُ  ٭يى8 ٙبُٔ ٕبِيٗ َ٘ٔبَ ك٢ٍٛ ىٍ فبيُ

ىليمٝ ىٍ ىٔبي  5فبيُ ٞب ثٝ ٔير ثٛى٘ي. X Pro Gold فبيُ

ٕي ٕي ٔلَّٛ ٍٔٛى  1اى( ىٍ ىٍػٝ ٕب٘شي ٌَ 27-22اسبق)

 cyclic سٖزثٍَٕي ىٍ ثّٛن ٙجيٝ ٕبُي غ٥ٛٝ ٍٚ ٙي٘ي.

fatigue ثب إشيُ إشّٙٔ ٞبي ثّٛن ىٍ ٔٞٙٛ٭ي وب٘بِٟبي ثب 

 .ٙي ا٘ؼبْ ٔشَ ٔيّي 5 وَٚ ٙٮب٫ ٚ  (5, 3)ىٍػٝ 60 ا٘لٙبي ُاٚيٝ

 ٍٚي ثَ اي ٙيٚٝ ،ٝفلٝ ٞب فبيُ ِغِٗ اُ ػٌّٛيَي ثَاي

َ٘ٔبَ  ثب ٞب ثّٛن ىاهُ .ٙي ىاىٜ لَاٍ ٔٞٙٛ٭ي ٞبي وب٘بَ

 (14, 5).ٙي دَ ىٍٝي NaOCl 5/2يب  ٕبِيٗ
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 cyclic fatigueجْت تؼت  لياػت اػتٌلغ  ثلَک

 Denjoy  (Denjoy   ا٘يٚىٚ٘شيه ٍٚسبٍي ٔٛسٍٛ ٞٙيدئ

Dental,China) 19 سب ٞب فبيُ ٚ ٙي طبثزmm  َٛوبٍوَى ٥ 

 ٚ ٙيٜ ٌٌاٙشٝ ٔٛسٍٛ ىاهُ ٞب فبيُ. ٙي٘ي ٚاٍى وب٘بَ ىاهُ ثٝ هٛى

ٌٚشبٍٚ ٘يَٚي  إبٓ ثَ ٕبُ٘يٜ وبٍهب٘ٝ ىٕشٍٛ ثب ٦ٔبثك

(Torque) ٚ ٔٞٙٛ٭ي ٞبي وب٘بَ ىاهُ ىٍ ، ٙيٜ سٛٝيٝ َٕ٭ز 

 طجز طب٘يٝ ثٝ ٙىٖشٍي ُٔبٖ .ٙىٖشٙي وٝ ُٔب٘ي سب ٙي٘ي إشفبىٜ

 NCF = rpmفََٔٛ ثب (NCF) ٙىٖز سب ؿَه٘ سٮياى ٚ ٌٚز

×(time to fracture)/60 ٝ(5, 2.)ٙي ٔلبٕج 

 ثبي ٍ٘ٛي،ثٝ ىِيُ ىلز ثبلاسَ اُ ٔيىَٕٚىٛح ٞبٙىٖشٝ  ل٦ٮٝ ٥َٛ

 ٔلبٕجٝ( Uromex,FE.2025,Holand)ٔيىَٕٚىٛح ىيؼيشبِي 

 .ٙي

إشفبىٜ ٙي.  SPSS  ٍّٖٚ26ٞب اُ َْ٘ افِاٍ  ىاىٜ ُيٚ سلّ ٝيسؼِ يثَا

ثَ سٮياى ؿَه٘ سب  ُيٚ ٫ٛ٘ فب يٍٟ٘ياٍ ٤ئل َيسبط يثٍَٕ يثَا

إشفبىٜ  Two-way ANOVAٙىٖز ٚ ُٔبٖ ٙىٖز اُ آُٖٔٛ 

ىٍ ٘٪َ ٌَفشٝ  ىاٍ يثٝ ٭ٙٛاٖ ٦ٕق ٔٮٙ 05/0ُ وٕشَ ا َي. ٔمبىييٌَى

 .ٙي

 

 یافتِ ّا:
 

ٚ  سٮياى ؿَه٘فبيُ ٍٚسبٍي اُ ٘٪َ  ٭يى 32 سٮياىىٍ ٦ٔبِٮٝ كب١َ 

ىٍ فبيُ  ٥َٛ ل٦ٮٝ ٙىٖشٝ يبٍ٘يُٗٔٔبٖ ٙىٖز اٍُيبثي ٙي٘ي. 

mm X Pro Gold:4.95  ُىٍ فبي ٚmm Neolix:2.75 .ثٛى 

ٍ ا٘لٙب، ى كياوظَ ٘بكيٝ ، ىٍي٦ٔبثك ثب ٦ٔبِٮبر لجّوٝ َٞ ىٚ 

ىٞي وٝ  ٘ٚبٖ ٔي شَ ثٛى٘ي ٚ ايٗ يبفشٝٔ يّئ 5/2-2/5ٔليٚىٜ 

 يزٔٛلٮ٘شبيغ، يٗٔٚبثٝ إز. اي٤ ٔوشّف،كياوظَ سٙ٘ ىٍ َٙا بكيٝ٘

 (16،15، 14، 5) .وَى يييسأ يك ٍاىل ئَٖ يهىٍ  بٞفبيُ سىَاٍ  يزلبثّ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ّب صيش هيکشٍػکَح ديجيتبل قطعبت ؿکؼتِ ـبيل-1ؿکل

اِٚشَإٛ٘يه  كٕبْ ىٍ اِىُ ثب شٝٙىٖ ٞبي فبيُ

Becker(Vira Tejarat Becker,Iran) ِٙي٘ي ٚ ٦ٕٛف  سٕي

ثٝ  (JOEL,Tokyo,Japon)  ثب ٔيىَٕٚىٛح اِىشَٚ٘ي ٙىٖشٝ

ٔٙ٪ٍٛ يبفشٗ ٔٙٚبء ٙىٖز فبيُ ٚ ٚػٛى وَّٖٚ يب 

(ىٍ ٦ٕق فبيُ ىٍ ك٢ٍٛ ٙٛيٙيٜ ٞيذٛوَّيز pittingكفَٜ)

 (1)ٙىُ  (5).ٙي ٕييٓ يب َْٕ،ثٍَٕي

 يلجُ اُ ٙىٖشٍ يُسٮياى ؿَه٘ فب يبٍا٘لَاف ٔٮ ٚ يبٍ٘يٗٔ

ٞبي َ٘ٔبَ  ي٤ىٍ ٔل X pro Gold  ٚNeolix يّٟبيىٍ فب

 آٔيٜ إز. 1يٓ ىٍ ػيَٚ ٚ ٕ٘ٛىاٍ ٕي يذٛوَّيزٕبِيٗ ٚ ٞ

 

 X pro يلْبيدس ـب يقجل اص ؿکؼتگ هيضاى چشخؾ  -1 جذٍل

Gold  ٍNeolix ينػذ يپَكلشيتّبي آة هقطش ٍ ّ يطدس هح 
 

 ٫ٛ٘ فبيُ

 

 ىٍٚ

 آُٖٔٛ ٞيذٛوَّيز ٕييٓ َ٘ٔبَ ٕبِيٗ

SD±ٗٔيبٍ٘ي SD±ٗٔيبٍ٘ي  

X pro 

Gold 
(8;n) 

2/60±62/474 
 

61.75 ± 509.62  654/0;P 

Neolix 
(8;n) 

146.34± 1088.5  3/223±37/1098 
 

802/0;P 
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 ُي٫ٛ٘ فب ،Two-way ANOVAثَإبٓ آُٖٔٛ 

(p<0/001 ) يّٟبيفبثَ سٮياى ؿَه٘ فبيُ لجُ اُ ٙىٖز X 

Pro Gold  ٚNeolix  يٍٟ٘ياٍ ٤ئلسبطيٌٌَاٍ ثٛى أب 

(654/0;pسمبثُ ٔل ٚ )ُيٚ ٫ٛ٘ فب يٍٟ٘ياٍ ٤ي(802/0;p َث )

 .٘جٛى ٌٌَاٍيلجُ اُ ٙىٖز سبط ُيسٮياى ؿَه٘ فب

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 X يلْبيدس ـب يقجل اص ؿکؼتگ يلتعذاد چشخؾ ـب يضاى ه -1ًوَداس

Pro Gold  ٍNeolix يپَكلشيتّبي ًشهبل ػبليي ٍ ّ يطدس هح 

 ينػذ

 

 Xٞبي  فبيُ ئمب٬٥ ٙىٖشٍ ياِىشَٚ٘ يىَٕٚىٛحٔ يَسٞبٚ

Pro Gold  ٚNeolix ٝٞبي  ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٫َٚٙ سَن ىٍ ِج

 ي، ثب ٖٔبكز ٌٛىٞبيٙىٖشٍٞبي  وَآ ٕىٚٗ ثَ٘يٜ

ىٍ ٙيٜ إز.  يؼبىا ي٦ٕٛف ٙىٖشٍ يثَ ٍٚ يىَٕٚىٛدئ

 يهٍٛىٌ X Pro Gold  ٚNeolixٞبي  يُفبٞيؾ وياْ اُ 

pitting يب crevice  ٍىٍٝي  5/2ٞيذٛوَّيز  يب َ٘ٔبَ ٕبِيٗى

 يىَٕٚىٛحٔ يَسٞبٚ، 5سب  2ٔٚبٞيٜ ٘ٚي. ىٍ ٙىُ ٞبي 

 X Pro Gold  ٚNeolix يُ ٞبيفب٦ٕق ٔم٬٦ اُ  ياِىشَٚ٘

 آٔيٜ إز.

 

 

 

 
تصبٍيش هيکشٍػکَح الکتشًٍي اص كشاع ػکـي ـبيل -3ؿکل

Neolix پغ اص  ؼَطِ ٍسي دس هحلَل ًشهبل ػبليي 

 

 

 

 

 X لياص كشاع ػکـي ـب يالکتشًٍ کشٍػکَحيه شيتصبٍ-3 ؿکل

Pro Gold ييدس هحلَل ًشهبل ػبل يپغ اص ؼَطِ ٍس 

 

 

 

تصبٍيش هيکشٍػکَح الکتشًٍي اص كشاع ػکـي ـبيل  -4ؿکل 

Neolix  2/5پغ اص ؼَطِ ٍسي دس ّيپَكلشيت ػذين% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Xتصبٍيش هيکشٍػکَح الکتشًٍي اص كشاع ػکـي ـبيل  -5ؿکل

Pro Gold  2/5پغ اص ؼَطِ ٍسي دس ّيپَكلشيت ػذين% 

 
 

 بحث:
ٚ ا٘ٮ٦بف  ي٭بِ بريهٞٛٝ ُيثٝ ىِ NiTi يٞب ٖٙشَٚٔٙزيا

-ىُي٘ بّيآِ يثبلا يَيدٌ ٙىُ  ييسٛا٘ب ِيثبلا ٚ ٘ يَيدٌ 

ٚ  ـ٘يٍٞٙبْ د يٚشَيث هيالإش يَيدٌ  ْٛ،ا٘ٮ٦بفيشب٘يس

 يٞب يٍ ثَاثَ ٙىٖشٍى يئمبٚٔز ثبلا ِيهٕ٘ ىاٙشٝ ٚ ٘
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. (17)ىاٍ٘ي  stainless steel يٞبُ يثب فب ٖٝيىٍ ٔمب يـٚيد

ٖٔشٮي ٙىٖز ثٛىٜ ٚ ىٚ ٫ٛ٘ ٙىٖز  ٞبُ يفب ٗياِجشٝ ا

 (1).ٙيٜ إز فيآٟ٘ب سٮَ يثَا ِي( ٘يـٚيٚ د ي)هٕٚ

 يبىيُ يٙيثبِ زياُ إٞ NiTi يٍٚسبٍ يٞبُ يٙىٖز فب ٙييفَآ

 غئٕىٗ إز ٘شب ٖشَٚٔٙزٙيٙىٖز ا َايُ ثبٙي؛ يثَهٍٛىاٍ ٔ

لَاٍ ىاىٜ ٚ ثب٭ض ثَُٚ ٔٚىُ ىٍ  َيىٍٔبٖ ٍا سلز سأط يٙيثبِ

اثِاٍ ىاهُ  ي. ٙىٖشٍ(18)ٙىٖشٝ ٙٛى يٞبُ يهبٍع وَىٖ فب

ٔب٬٘ اُ  سٛا٘ي يإز وٝ ٔ يٙيث ٘يلبثُ د َيغ يوب٘بَ اغّت اسفبل

 يآٌٟ ٘يٙيٜ ٚ ثَ د ٚٝيوب٘بَ ٍ يوبف يٚ ٙىُ ىٞ يدبوٖبُ

اكشٕبَ ٚل٫ٛ ٙىٖز اثِاٍ  ي. ث٦ٍٛ وٌٌَّاٍىيطسب ٚٝيىٍٔبٖ ٍ

ىٍٝي ٌِاٍٗ  20/16سب  28/0ىاهُ وب٘بَ ثٝ ٥ٍٛ ٌٖشَىٜ،ثيٗ 

 يوٝ ثَا ييٞب ُيٙىٖشٗ فب ِاٖئ ٗيٕٞـٙ (.19)ٙيٜ إز 

ى٘ياٖ ٌِاٍٗ ٙيٜ  786% ىٍ  9/0 ٘يٙٛ يثبٍ إشفبىٜ ٔ ٗياِٚ

 ٞبي ٙىٖز اُ :90-50 ِ،ٖٔئَٛي٘ cyclic fatigue إز

 يىٍ إشلىبْ وٚٚ NiTi يٞبُ يفب َاىي. ا(20) ثبٙي ئ يىئىب٘

ٚ Yield Strength يٞبُ يثب فب ٖٝيا٘ين آٟ٘ب ىٍ ٔمب 

Stainless Steel يَٚٞبيىٍ ا٭ٕبَ ٘ يإز وٝ آٟ٘ب ٍا،كش 

ثب  ٚٝي. ىٍٔبٖ ٍ(21)ٕبُى يٙىٖشٗ ٔ ِ،ٖٔشٮييا٘ين ٘

ٍا ٞب  اثِاٍ ىاهُ وب٘بَ،اغّت ىٙٛاٍ إز ٚ سٕبْ وب٘بَ يٙىٖشٍ

 ٗياُ ا يَيٍٚيٍٚ د ٗيىٍٔبٖ ٕ٘ٛى. اُ ا زيسٛاٖ ثب ٔٛفم يٕ٘

 يىٍن ٭ٛأُ ٔٛطَ ثَ ٙىٖشٍ بُٔٙييإز ٚ ٘ زيإٞ يأَ،ىاٍا

ىٍٖٚ وب٘بَ  ٞبُ يفب ياثِاٍ ىٍ ػٟز وبٞ٘ اكشٕبَ ٙىٖشٍ

ىٍ هٞٛٛ  ي٦ٔبِٮٝ ا ٙىٝ،يثب سٛػٝ ثٝ ا (19) ثبٙي ئ ٚٝيٍ

 X Pro Gold يٞبُ يىٍ فب cyclic fatigue ٔمبٚٔز ثٝ يثٍَٕ

ٚ Neolix ٍُٝٛر  ٓيٕي زيذٛوَّيىٍ ٞ يدٔ اُ غ٥ٛٝ ٍٚ ٕب

ٔمبٚٔز ثٝ ٙىٖز  ي٦ٔبِٮٝ ثب ٞيف ثٍَٕ ٗيٍَ٘فشٝ إز، ا

 ٚ X Pro Gold ْٛيشب٘يس-ىُي٘ ُيفب ٖشٓيىٚ ٕ يؿَهٚ

Neolix ٛٙ ٍٛا٘ؼبْ ٌَفز. ىٍ  ٓيٕي زيذٛوَّيٞ ٙيٜيىٍ ك٢

ْٕٛ  ٝيٙي.ىٍ ف١َ ك،ٔلمكياَٚ ٚ ىْٚ سلم ٝي٦ٔبِٮٝ،ف١َ ٗيا

ثَ سٮياى ؿَه٘ ٚ ٔير ُٔبٖ سب ٙىٖشٗ  ُيٚ ؿٟبٍْ،٫ٛ٘ فب

)َ٘ٔبَ ٤يٙي؛أب ٫ٛ٘ ٔل يييسب ٝيثٛى ٚ ف١َ ٌٌَاٍيسبط ُيفب

٘ياٙز ٚ  يٍىٍٝي(،اهشلاف ٔٮٙبىا 5/2 زيذٛوَّيٞ بي ٗيٕبِ

ٕٞبٖ  بي  EDMٙييس٤ٕٛ فَآ Neolix ُيٍى ٙي. فب ٝيف١َ

 electro discharge) يىياِىشَ ٝيسوّ يوبٍ ٗئبٙ

machining)  ُػٟز ثَٗ  يىيػَلٝ اِىشَ هيوٝ ىٍ آٖ ا

ا٘ٮ٦بف  زيٙيٜ وٝ ثٝ آٖ لبثّ ٚٛى،ٕبهشٝيإشفبىٜ ٔ ّٝيٕٚ

 ٚٗثب ٚػٛى ٦ٕق ٕوز ٚ ه ٚشَيث يثبلاسَ ٚ ٔمبٚٔز ثٝ هٖشٍ

إز وٝ ثٝ  يّئٖش٦ ُيفب ٗي.٦ٕق ٔم٬٦ ا (9-7, 4)ىٞي يٍا ٔ

.دَٕٚٝ ٕبهز  (10, 7).إز يٜيثوٚ ييثبلا يـٚيآٖ اطَ ١يد

ثٟشَ)ٔير ُٔبٖ ٚ  غي٘شب ُيسٛا٘ي اُ ىلا ئ ُيفب ٗئشفبٚر ا

ثبٙي.  X Pro Gold ُي(آٖ ٖ٘جز ثٝ فبٚشَيسٮياى ؿَه٘ ث

ثَ ٔمبٚٔز  ٓيٕي زيذٛوَّيٞ َيىٍ هٞٛٛ سبط ئشفبٚس غي٘شب

اُ  يٌِاٍٗ ٙيٜ إز. ثَه يٍٚسبٍ يٞب ُيثٝ ٙىٖز فب

 يَيسبط ٓيٕي زيذٛوَّياُ ٦ٔٞبِٮبر اٙبٍٜ وَى٘ي وٝ إشفبىٜ 

هلاف  ِي٘ ي٘ياٍى ٚ ثَه يٍٚسبٍ يّٟبيثَ ٔمبٚٔز ثٝ ٙىٖز فب

 ِاٖيٚ ٕٞىبٍاٖ ٘ٚبٖ ىاى٘ي وٝ ٔ Elnaghy .آٖ ٘ٚبٖ ىاىٜ ا٘ي

 WaveOne Gold ٚ Reciproc يٞبُ ئمبٚٔز ثٝ ٙىٖز فب

% ٚ َ٘ٔبَ 5 ٓيٕي زيذٛوَّيىٍ ٔلَّٛ ٞ يدٔ اُ غ٥ٛٝ ٍٚ

َ اي ىيٍىٍ ٦ٔبِٮٝ  (3)٘ياٍ٘ي ٍَيىييب ث يسفبٚر ٔٮٙبىاٍ ٗيٕبِ

ثٝ  ProFile  ٚ RaCe يٞبُ يفب يوٝ غ٥ٛٝ ٍٚ ٌِاٍٗ ٙي

 21 ي% ىٍ ىٔب 25/5 ٓيٕي زيذٛوَّيسب ىٚ ٕب٭ز ىٍ ٞ 1ٔير 

 ٌٌَاٍيسبط ّٟبيفب ٗيا يا َه٘ؿ يىٍػٝ ثَ ٔمبٚٔز ثٝ هٖشٍ

ثٛى وٝ  ٗياُ ا يكبو 2016اي ىٍٕبَ ٦ٔبِٮٝ غي٘شب (.22) ٖزي٘

ىٍ  ProFile ٚ Typhoon CM يٞبُ يفب يٍٚ غ٥ٛٝ

ثَ ٔمبٚٔز ثٝ  يَيسبط مٝيىل 25% ثٝ ٔير 6 ٓيٕي زيذٛوَّيٞ

  ىٍ ٦ٔبِٮٝ (.23)٘ياٙز ّٟبيفب ٗيا يؿَه٘ ا يهٖشٍ

Ferreira٘ ٖيٞبُ يفب يغ٥ٛٝ ٍٚ ِيٚ ٕٞىبٍا ProFile ،

Mtwo ،FlexMaster ٚ TwistedFiles  مٝيىل 5ثٝ ٔير 

ثَسٮياى ؿَه٘ سب  يَي% سبط5/2 ٓيٕي زيذٛوَّيىٍ ٔلَّٛ ٞ

ٚ ٕٞىبٍاٖ ٌِاٍٗ وَى٘ي وٝ  Laudolo (14) .ٙىٖز ٘ياٙز

% ثب٭ض وبٞ٘ ٔٮٙبىاٍ 5 ٓيٕي زيذٛوَّيىٍ ٞ يغ٥ٛٝ ٍٚ

، Twisted Files يٞبُ يفب cyclic fatigue ٔمبٚٔز ثٝ

Mtwo ٚ Revo S SU ٕ٘ىٍ ٦ٔبِٮٝ (24).ٙٛى ي Chompa  ٚ

ثٝ ٔير  HyFlex ٚ M3 يٞب ُيفب يغ٥ٛٝ ٍٚ ِيٕٞىبٍاٖ ٘
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 يثَ ٍٚ يَي%،سبط25/5 ٓيٕي زيذٛوَّيىٍ ٔلَّٛ ٞ مٝيىل 10

NCF بٖ ىاى اي ىيٍَ ٘يِ ٦ٔٚ٘بِٮٝ غي.٘شب (25)ٞب ٘ياٙز ُيفب

ثٝ  Wave One ٚ Wave One Gold يٞب ُيوٝ ك٢ٍٛ فب

 يٍٚ يَيىٍٝي سبط NaOCl 25/5 ىٍ مٝيىل 10ٚ  5ٔير 

٦ٔبِٮبر  ٗيا غي٘شب .(26)ٞب ٘ياٙز ُيؿَه٘ سب ٙىٖز فب

 .٦ٔبِٮٝ كب١َ ثٛى يٞب بفشٝيَٕٞإشب ثب 

Alfawaz ٞ ُزيذٛوَّيٚ ٕٞىبٍاٖ ٌِاٍٗ وَى٘ي وٝ إشفبىٜ ا 

 ي% ىٍ ىاهُ وب٘بَ ٞب 5/2% ٚ  25/5 يٞب ثب غّ٪ز ٓيٕي

ثب٭ض وبٞ٘ سٮياى ؿَه٘ ٙىٖز ٚ  يث٦ٍٛٔٮٙبىاٍ ئٞٙٛ٭

 ProTaper ُيوبٞ٘ ٔمبٚٔز ىٍ ثَاثَ ٙىٖز فب ؼٝيىٍ ٘ش

Gold F2 ٦ٔبِٮٝ ثب  ٗيا يٞب بفشٝياُ ٭ُّ سفبٚر (. 5)ييٌَى

ثٝ إشفبىٜ اُ غّ٪ز ٞب،ىٔبٞب ٚ ٫ٛ٘   شٛاٖئ يفٮّ ٦ٔبِٮٝ

ٚ ٕٞىبٍاٖ  Algahtani .٦ٔبِٮٝ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى ٗيثب ا ُئشفبٚر فب

 ي% ث٦ٍٛٔٮٙبىا5ٍ ٓيٕي زيذٛوَّيوٝ إشفبىٜ اُ ٞ بفشٙييىٍ ِي٘

وبٞ٘  ؼٝيٚ ىٍ ٘ش ثب٭ض وبٞ٘ سٮياى ؿَه٘ سب ٙىٖز

 ٚ  ProTaper Gold يٞبُ ئمبٚٔز ىٍ ثَاثَ ٙىٖز فب

ProTaper Universal يٞب بفشٝي. اُ ٭ُّ سفبٚر (2)ييٌَى 

ثٝ إشفبىٜ اُ غّ٪ز، ىٔب،  شٛاٖئ ِي٘ ي٦ٔبِٮٝ ثب ٦ٔبِٮٝ فٮّ ٗيا

٦ٔبِٮٝ اٙبٍٜ  ٗئشفبٚر ثب ا يٚ سٮياى ا٘لٙبٞب ُي٫ٛ٘  ٔشفبٚر فب

ثٛى وٝ  ٗياُ ا يٚ ٕٞىبٍاٖ كبو Palma ٮ٦ٔٝبِ غيٕ٘ٛى.  ٘شب

( مٝيىل 5سب  1% )ثٝ ٔير 3 ٓيٕي زيذٛوَّيإشفبىٜ اُ ٞ

ثب٭ض وبٞ٘ سٮياى ؿَه٘ سب ٙىٖز ٚ ىٍ  يث٦ٍٛٔٮٙبىاٍ

 ProTaper يٞبُ يوبٞ٘ ٔمبٚٔز ىٍ ثَاثَ ٙىٖز فب ؼٝي٘ش

Next ٚ Hyflex CM ٚ Hyflex EDM اُ ٭ُّ (4)ييٌَى .

ثٝ إشفبىٜ  شٛاٖئ يِٮٝ ثب ٦ٔبِٮٝ فٮ٦ّٔب ٗيا يٞب بفشٝيسفبٚر 

 ٗيثب ا ُيا٘لٙب ٚ ٫ٛ٘  ٔشفبٚر فب ػٝاُ غّ٪ز ٞب،ُٔبٖ ٞب،ىٍ

 ِيٚ ٕٞىبٍاٖ ٘  Nogueria ٦ٔبِٮٝ غي٦ٔبِٮٝ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى. ٘شب

 ٚ Sequence،Protaper Next يٞب ُي٘ٚبٖ ىاى وٝ ىٍ فب

HyFlex EDM  ٍٛٓيٕي زيذٛوَّيىٍ ٞ مٝيىل 5ٚ  1ك٢ 

 يبٖ ؿَه٘ سب ٙىٖز ٍا ثٝ ٥ٍٛ ٔٮٙبىاٍ% ٔير 25/5ُٔ

٦ٔبِٮٝ ثب ٦ٔبِٮٝ  ٗيا يٞب بفشٝي بٚر. اُ ٭ُّ سف(27)وبٞ٘ ىاى

 ُيثٝ إشفبىٜ اُ غّ٪ز،ُٔبٖ ٞب ٚ ٫ٛ٘  ٔشفبٚر فب شٛاٖئ يفٮّ

 2018اي ىٍ ٕبَ ٮ٦ٔٝبِ غي٦ٔبِٮٝ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى. ٘شب ٗيثب ا

 NCF ِاٖئ D-Race ُياُ آٖ ثٛى وٝ ىٍ فب يكبو ٌمکبران

 يىٍ ىٔب مٝيىل 5ثٝ ٔير  NaOCl 5% ىٍ ي٥ٛٝ ٍٚدٔ اُ غ

 بفشٝي. اُ ٭ُّ سفبٚر (28)بفزيوبٞ٘  ئٮٙبىاٍىٍػٝ،ثٝ ٥ٍٛ  37

ثٝ إشفبىٜ اُ غّ٪ز  شٛاٖئ ي٦ٔبِٮٝ ثب ٦ٔبِٮٝ فٮّ ٗيا يٞب

٦ٔبِٮٝ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى. ىٍ ٦ٔبِٮٝ  ٗيثب ا ُي،ىٔب ٚ ٫ٛ٘  ٔشفبٚر فب

ٍ ٔلَّٛ ى ّٟبيكب١َ،اهشلاف سٮياى ؿَه٘ سب ٙىٖز فب

اُ ٭ٛأُ  ٗي% ٔٮٙبىاٍ ٘جٛى. ٕٞـ5/2ٙ ٓيٕي زيذٛوَّيٞ

سٛاٖ ثٝ: ٙىُ  ئ يٍٚسبٍ يٞبُ يٙىٖشٗ فب ِاٖيثَ ٔ ٌٌَاٍيسبط

٦ٕق ٔم٬٦  يٞب ٚ ٥َاك وب٘بَ، َٕ٭ز ؿَه٘، سٮياى إشفبىٜ

ٕٔىٗ إز ثَ  ِي٦ٕق ٔم٬٦ ٘ ٝي٘بك  ياٙبٍٜ ٕ٘ٛى. ٥َاك ُيفب

ثب ل٦َ ثٍِي سَ ىؿبٍ  يٞب ُيثٌٍاٍى؛ فب َيسبط ُئمبٚٔز فب

 ٚٝيٍاث٦ٝ ٕٞ ٗيا ٝاِجش ٙٛ٘ي؛ ئ يٚشَيث يسؼ٬ٕ إشَٓ ىاهّ

ٕٔىٗ إز  ُيل٦َ فب ٘يوٝ افِا ئٮٙ ٗيثٝ ا ٖز،يىٍٕز ٘

اُ ٭ُّ  يىي(.29)ٙٛى ئمبٚٔز ىٍ ثَاثَ ٙىٖشٍ ٘يثب٭ض افِا

ىٍ  يثبٙي. اٌَ هٍٛىٌ ئلُ هٍٛىٌ سٛا٘ي ئ NCF وبٞ٘

ىٍ  ُيثبٙي، اكشٕبلاً ٔمبٚٔز فبكياوظَ سٙ٘ ٍم ٘ياىٜ  ٝي٘بك

 َي.ثَإبٓ سٞبٚ(30)بثييي،وبٞ٘ cyclic fatigueٕ٘ ثَاثَ

SEMيٞبُ يوياْ اُ فب ؾي٦ٔبِٮٝ ىٍ ٞ ٗي، ىٍ ا X Pro Gold ٚ 

Neolixٌي،هٍٛى pitting بي crevice ِبي ٗيىٍ َ٘ٔبَ ٕب 

ىٍ  SEM َيىٍٝي،ٔٚبٞيٜ ٘ٚي. سٞبٚ 5/2 ٓيٕي زيذٛوَّيٞ

ثٛى وٝ ىٍ  ٗيٚ ٕٞىبٍاٖ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ا Alfawaz ي٦ٔبِٮٝ 

سٙ٘ دٔ اُ  ي ٝيىٍ ٘بك ي،هٍٛىProTaper Gold F2ٌ ُيفب

%،ٍم  5/2% ٚ  25/5 يٞب ثب غّ٪ز ٓيٕي زيذٛوَّيك٢ٍٛ ىٍ ٞ

 ييثب ا٘ياُٜ ٞب ئٞٙٛ٭ ي٦ٔبِٮٝ، وب٘بَ ٞب ٗي.ىٍ ا(5)٘ياىٜ ثٛى

ٙيٜ ٕبهشٝ ٙيٜ ا٘ي سب  ٘يآُٔب يٞب ُيثٝ فب هيِ٘ى بٍيثٖ

ٍا  NCF َئمبى سٛا٘ي يٞب وٝ ٔ  ُيفب يَيلَاٌٍ زئٛلٮ ارَييسغ

 .ثجَ٘ي ٗيلَاٍ ىٞي ٍا،اُ ث َيسلز سأط

كياوظَ ا٘لٙب، ىٍ  ٝي٥َٛ ل٦ٮٝ ىٍ ٘بك ،يثب ٦ٔبِٮبر لجّ ٦ٔبثك

كياوظَ  ٝيوٝ ٘بك ىٞي ئشَ ، ٘ٚبٖ ٔ يّئ 5/2-2/5ٔليٚىٜ 

 زيلبثّ زيغ،ٔٛلٮي٘شب ٗئوشّف،ٔٚبثٝ إز. ا ٤يسٙ٘ ىٍ َٙا

  .(31-41، 16, 14, 5)وَى يييٍا سأ كيىل َئٖ هيٞب ىٍ  ُيسىَاٍ فب

ٚ ٙٮب٫  60 يا٘لٙب ٝيٚثب ُا يوب٘بَ ٔٞٙٛ٭ هياُ  ٗيٕٞـٙ
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 cyclic اوظَ ٦ٔبِٮبر َائشَ إشفبىٜ ٙي؛ُ يّئ 5 يا٘لٙب

fatigue (5, 2)ا٘ياُٜ ٞب ا٘ؼبْ ٌَفشٝ ثٛى٘ي ٗيىٍ ا 

  ىٙزياُ ِٛثَ cyclic fatigue ٘يآُٔب يثَا ٗيٚي٦ٔبِٮبر د ىٍ

. أب ىٍ ٦ٔبِٮٝ (44-42, 23)وَى٘ي يآة ٔم٦َ إشفبىٜ ٔ بيٞب 

ىٍٝي إشفبىٜ ٙي ؿَا وٝ اُ  5/2 ٓيٕي زيذٛوَّيكب١َ، اُ ٞ

 ٙيٜئبىٜ ٙٛ ٗيثب ا ٚٝيوب٘بَ ٍ ٙٛى ئ ٝيسٛٝ يٙي٘٪َ ثبِ

  ثَىٖ  ٗيسٛا٘ي ثب اُ ث ئ ٓيٕي زيذٛوَّيفٮبَ،٥َٔٛة ثبٙي. ٞ

وٙي، وٝ  ؼبىيا micropitting      ّٝ،ياُ ٦ٕق ٕٚ ىُي٘

. ٭ّز (5)لَاٍ ىٞي َيٍا سلز سبط NiTi ّٝيٕٚ يٌْئٕىٗ إز ٚ

 ٓيٕي زيذٛوَّي٘لٜٛ إشفبىٜ ٔشفبٚر اُ ٞ سٛا٘ي يسفبٚر ٔ ٗيا

 ٚ ُٔبٖ إشفبىٜ اُ آٖ ثبٙي. 

 ،اٍسجب٣يٙيثبِ غيكب١َ ثب ٘شب كيسلم غيسٛػٝ ىاٙز ٘شب ييثب

 يا ىٍٜٚ يهٖشٍ يٞب ىٍ اوظَ ٔٛاٍى،آُٖٔٛ َاي٘ياٍى؛ ُ يٕئٖشم

ٍا  يٙيثبِ ٤يثٝ ٥ٍٛ وبُٔ َٙا سٛا٘ٙي يٙيٜ،ٕ٘ ي٥َاك

 ٗيث يٞب سفبٚر ي ٖٝئمب يثّىٝ سٟٙب ثَا ٙي؛يٕ٘ب يٕبُٝ يٙج

 يٙيثبِ ٤ياُ آٟ٘ب إشفبىٜ وَى. ٭يْ سٚبثٝ ثٝ َٙا سٛاٖ ئ ٞبُ يفب

اػبُٜ ؿَه٘ ثٝ ٔير ُٔبٖ  زٚل ؾيٞ بُٞ يوٝ ىٍ آٖ فب

ٍٔٛى سٛػٝ لَاٍ  ييِ،ثبيٍا ٘ بثٙيي يٍا ٕ٘ زئٛلٮ هيىٍ  ي٥ٛلا٘

ٚ  يثٝ سٮياى ٕ٘ٛ٘ٝ وبف شٛاٖي٦ٔبِٮٝ ٔ ٗيىاى.اُ ٘مب٣ لٛر ا

ٔوشّف ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ ٚ  يٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ىٍ ٌَٜٚ ٞب يسٞبىف ٓيسمٖ

اٙبٍٜ  ياِىشَٚ٘ ىَٕٚىٛحيثب ٔ ي٦ٕق ٙىٖشٍ يثٍَٕ

 شٛاٖي٦ٔبِٮٝ ٔ ٗيٞب ٚ ٘مب٣ ١ٮف ا زيليٚىاُ ٔ ٗيٕٙ٘ٛى،ٕٞـ

 ،٭يْيىاهُ ىٞب٘ يٚ ىٔب ٤يَٙا يٕبُ ٝيثٝ ٭يْ أىبٖ ٙج

ٚ ٭يْ  ٓيٕي زيذٛوَّئشفبٚر ٔلَّٛ ٞ يإشفبىٜ اُ غّ٪ز ٞب

سٮياى ؿَه٘ سب  يٍٚ ٖٛيِإيّيإشَ يؿَهٝ ٞب يثٍَٕ

 .ٞب اٙبٍٜ ٕ٘ٛى ُيٙىٖز فب

-ىُي٘ ُيفب يٞب ٖشٓيٕ ئمبٚٔز ثٝ ٙىٖز ؿَهٚ يثٍَٕ

آٟ٘ب  يٞب ٚ كَاٍر ٞب ٚ ثٍَٕ ٙيٜيٙٛ ٍَيىٍ ك٢ٍٛ ى ْٛيشب٘يس

 ٟٚٙبىيد ي٦ٔبِٮبر ثٮي يهبٍع ٙيٜ ثَا يى٘يا٘ يىٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب

 .ٚٛىئ

 

 

 

 

 ًتيجِ گيشي:

ٚ سمبثُ ٫ٛ٘  يٍٟ٘ياٍ ي٤ٔل٘شبيغ ايٗ ٦ٔبِٮٝ ٘ٚبٖ ىاى وٝ 

ٔير ُٔبٖ لجُ اُ سٮياى ؿَه٘ ٚ ثَ ي،ٍٟ٘ياٍ ي٤ٚ ٔل يُفب

 سبطيٌٌَاٍ ٘جٛى؛ X Pro Gold  ٚNeolixيّٟبي فب يىٖشٍٙ

 .أب ٫ٛ٘ فبيُ ىٍ ايٗ ٔٛاٍى سبطيَ ٌٌاٍ ثٛى
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